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Introdução: Algumas patologias ou alterações fisiológicas, podem apresentar 
formas imaturas de granulócitos no sangue periférico (desvio à esquerda). 
Equipamentos automatizados possuem alarmes para a detecção de granulócitos 
imaturos e novos parâmetros que podem ser aplicados como biomarcadores têm 
sido propostos. O objetivo deste trabalho foi avaliar a aplicação do índice IG do 
hemograma automatizado do equipamento Sysmex XE-5000 em pacientes com 
doença renal e estabelecer a normalidade em um grupo controle.  
Métodos: Foi utilizado um grupo de doadores saudáveis para obter o valor de 
normalidade do IG no laboratório do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O 
grupo de pacientes com doença renal foi definido de acordo com o prontuário. 
Nesse grupo foram analisados valores de IG e exames bioquímicos como a 
proteína C reativa (PCR).  
Resultados: O valor de normalidade de IG (n=115) foi de 0- 0,06x10^3/µL e 0 – 
0,63%. Entre os pacientes renais (n=117) a mediana encontrada foi de 
0,04x10^3/µL com intervalos interquartis de 0,02 e 0,16. Os valores de área sob 
a curva (ASC) obtidos para curva ROC entre PCR e IG# foi de 0,625. Entre PCR 
e IG% a ASC foi de 0,607.  
Conclusões: O intervalo de normalidade encontrado se aproxima do intervalo 
de estudos anteriores. A sensibilidade e especificidade do IG em relação a PCR 
foi fraca na população pesquisada, porém estudos demonstram que a PCR não 
é um biomarcador preditivo ideal. São necessários estudos adicionais com 
outros biomarcadores disponíveis no mercado e grupos de paciente com 
diferentes condições clínica para uma real avaliação da aplicação clínica do IG. 
 
Palavras-chave: hemograma; automação; granulócitos imaturos; doença 




Background: Some pathologies or physiological abnormalities may present 
forms of non-peripheral blood granulocytes (left shift). Automated equipment 
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brought new parameters such as the detection of immature granulocytes (IG) that 
may be useful as biomarkers. The objective of this study was to evaluate an 
application of the IG in hemograms of the Sysmex XE-5000 in patients with renal 
disease and establish normal values in a control group. 
Methods: A group of healthy donors was used to obtain the normality value of 
IG in the laboratory of the Hospital de Clínicas de Porto Alegre. The patients with 
renal disease were defined according to medical record. We analyzed IG counts 
and biochemical tests, such as a C-reactive protein (CRP). 
Results: The normality value of IG (n=115) was 0 - 0.06x10^3/μL and 0 - 0.63%. 
Among the renal patients (n=117) the median found was 0.04x10^3/μL with 
interquartile ranges of 0.02 and 0.16. The area under the curve (AUC) values 
obtained for the ROC curve between PCR and IG# was 0.625. Between PCR and 
IG% the ASC was 0.607. 
Conclusions: The range of normality is similar to that of previous studies. The 
sensitivity and specificity of the IG in relation to the PCR is poor in the population 
studied, however, studies demonstrate that the PCR is not an ideal predictive 
biomarker. Additional studies with other biomarkers available in the market and 
groups of patients with different clinical conditions is necessary for a real 
evaluation of the clinical application of IG. 
 
 Keywords: hemogram; automation; immature granulocytes; kidney 
disease; Sysmex XE-5000; microscopic review; IG. 
 
Introdução 
O sangue periférico de adulto é constituído, entre outros, por hemácias e 
leucócitos. Esses últimos são compostos predominantemente por neutrófilos 
segmentados, que possuem importância fundamental no ataque a infecções 
bacterianas, atuando como agentes da defesa imediata. Granulócitos imaturos 
são células presentes na medula óssea que, em situações normais, não são 
encontrados no sangue periférico. Entretanto, em algumas patologias ou 
alterações fisiológicas, podem estar presentes formas imaturas de granulócitos 
na corrente circulatória. O aumento da necessidade faz com que a medula óssea 
lance os granulócitos na corrente sanguínea antes que eles consigam se 
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diferenciar em granulócitos segmentados. Essa alteração recebe o nome de 
desvio à esquerda. Nesses casos, fatores de crescimento e citocinas, produzidos 
por macrófagos teciduais e outras células, induzem a liberação e produção de 
neutrófilos pela medula óssea fazendo com que haja a liberação de formas 
imaturas para o sangue periférico (1).  
Além de infecções bacterianas, outras inúmeras situações clínicas como 
sepse, doenças inflamatórias agudas, necrose tecidual, doenças 
mieloproliferativas, uso de esteroides e outras drogas, anormalidades 
metabólicas como uremia, cetoacidose e eclampsia podem apresentar número 
de granulócitos imaturos anormalmente elevados na contagem diferencial do 
hemograma (2). Portanto, a presença da série imatura pode ajudar no 
diagnóstico prévio de infecções bacterianas agudas, aumentando a eficiência do 
tratamento e diminuindo a morbidade e mortalidade. Dessa forma, evidencia-se 
a importância da realização do hemograma, tanto na triagem quanto no 
diagnóstico e controle da evolução de doenças infecciosas ou crônicas, além de 
ser útil no acompanhamento de quimioterapias e radioterapias (3).  
A forma clássica da execução do citológico diferencial do hemograma 
consiste na metodologia manual, através da distensão sanguínea e leitura 
microscópica. Entretanto, o advento da automação permitiu um maior grau de 
reprodutibilidade dos resultados de exames e rapidez nas suas determinações 
(4). Atualmente, a automação em hematologia permite determinar mais de 32 
parâmetros relacionados às plaquetas, leucócitos e eritrócitos (5). Além disso, o 
hemograma automatizado também apresenta como vantagens: exatidão, 
precisão, linearidade, sensibilidade, especificidade, alertas 
quantitativos/qualitativos e possibilidade de interfaceamento (5). A interpretação 
do hemograma pelo laboratório de hematologia, tanto em sistemas manuais, 
quanto através de automação completa, é um processo que requer 
conhecimento das limitações e da capacidade das plataformas de trabalho em 
uso para que possam produzir um resultado com controle de qualidade 
aprovado. 
A avaliação da morfologia celular e contagem diferencial dos leucócitos é 
realizada através da distensão sanguínea corada pela técnica May-Grünwald 
Giemsa, derivada do método Romanwski (6). Normalmente, são contadas ao 
menos 100 células por examinador por lâmina de distensão nas técnicas 
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manuais (4), enquanto na automação, a contagem de leucócitos é realizada no 
canal diferencial (DIFF) podendo ser avaliadas até 32.000 células. 
Os equipamentos automatizados de hematologia emitem alarmes chamados 
de “Flags” quando detectam alguma distribuição anormal de células. Esses 
“Flags” alertam para a necessidade de revisão, através de observação em 
distensão sanguínea por microscopia convencional. Os “Flags” fornecem 
subsídios morfológicos sobre todas as séries do hemograma, auxiliando na 
avaliação das lâminas (4). Entretanto, a realização da diferenciação morfológica 
de bastonetes por microscopia apresenta uma baixa sensibilidade na 
identificação dessas células, além de apresentar uma alta variabilidade entre os 
operadores (1). 
 O equipamento Sysmex® XE-5000 (Sysmex, Kobe, Japão) é um 
instrumento automatizado capaz de identificar populações imaturas de 
leucócitos em dois canais diferentes. No canal diferencial (DIFF), que se baseia 
em citometria de fluxo, é possível obter a quantificação dos granulócitos imaturos 
informado pelo índice IG (granulócitos imaturos). O índice IG compreende o 
somatório de metamielócitos, mielócitos e promielócitos em relação a quantidade 
total de granulócitos no sangue. A sua contagem é determinada no mesmo 
momento em que os outros parâmetros do hemograma são liberados. O canal 
de informação sobre imaturidade mieloide (IMI) é um canal específico que utiliza 
radiofrequência e corrente direta (7) (8). O canal IMI, detecta blastos e neutrófilos 
bastonados, além de metamielócitos, mielócitos e pró-mielócitos (7). As 
informações, tanto em forma de “Flags” quanto de dados quantitativos fornecidas 
pelas automações em hematologia, auxiliam na avaliação do diferencial de 
leucócitos. 
Novos equipamentos de hematologia estão disponíveis no mercado e 
disponibilizam novos parâmetros, entre eles para granulócitos imaturos, com a 
proposta de serem biomarcadores para diversas condições clínicas. A validação 
desses novos parâmetros do hemograma automatizado é fundamental na prática 
diária do laboratório de análises clínicas. É necessário que se tenha um 
conhecimento completo das informações dadas pelos equipamentos, para que 
sejam melhor utilizados tanto no diagnóstico quanto no prognóstico e 
acompanhamento de doenças.  
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A escolha de grupos específicos de pacientes para realizar a validação de 
alguns parâmetros do equipamento baseia-se, principalmente, no volume de 
hemogramas realizados diariamente pelo serviço e na importância de novas 
informações para o fechamento de diagnóstico clínico. Aproximadamente, 12% 
dos hemogramas de pacientes internados no Hospital de Clínicas de Porto 
Alegre (HCPA) são de pacientes com complicações renais. Na insuficiência 
renal, ocorre uma diminuição abrupta (aguda) ou gradual (crônica) da função 
renal, levando a um desequilíbrio na concentração hidroeletrolítica do 
organismo. A confirmação do diagnóstico é feita com o auxílio de exames 
bioquímicos diversos como dosagens séricas de ureia e creatinina. O tratamento 
pode ser medicamentoso, por meio da adequação de dieta, diálise ou transplante 
renal. O número de indivíduos acometidos por doenças renais cresce a cada 
ano, acarretando em um imenso aumento nos gastos dos serviços públicos e 
privados de saúde. Dependendo da gravidade do acometimento renal, muitas 
das nefropatias podem evoluir para severos estados de morbidade e, em muitos 
casos, para óbito (9). 
Muitos parâmetros novos se mostram teoricamente úteis, mas sua utilidade 
clínica permanece ainda pouco documentada. Portanto, este trabalho teve como 
objetivo estabelecer e avaliar a aplicação do índice IG do hemograma 
automatizado do equipamento Sysmex® XE-5000 (Sysmex, Kobe, Japão) em 
pacientes com doença renal. Além disso, pretendemos estabelecer um intervalo 
de normalidade para o índice IG em um grupo controle.  
 
Métodos:  
Para o estudo de validação do método foi seguido o protocolo "Standards for 
Reporting of Diagnostic Accuracy"(http://www.equator-network.org/reporting-
guidelines/stard/). Este trabalho foi aprovado pelo comitê de ética do Grupo de 
Pesquisa e Pós-graduação (GPPG) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (16-
0390) e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). 
 
Amostras: 
As amostras de sangue periférico são coletadas em tubos com ácido 
etilendiaminotetraacético dipotássico (EDTA-K2), transportados via sistema 
pneumático e processado pelo equipamento em até 3 horas.  Foram revisados 
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os hemogramas de 2 diferentes grupos de pacientes processados na rotina do 
laboratório de hematologia do Serviço de Patologia Clínica do Hospital de 
Clínicas de Porto Alegre (HCPA) nos meses de agosto a outubro de 2016. Foram 
avaliados pacientes no grupo com doença renal, segundo análise dos 
prontuários do banco de dados do HCPA e um grupo controle. Foram incluídos 
no grupo de doença renal, pacientes que realizaram transplante em algum 
momento ou possuem alguma complicação renal, de acordo com a Classificação 
Internacional de Doenças (CID-10). Os seguintes dados foram extraídos dos 
prontuários: procedência da solicitação do hemograma, idade do paciente, sexo, 
diagnóstico atual; presença ou ausência de alarmes no equipamento associados 
a presença de granulócitos imaturos (índice IG), resultados do diferencial 
manual, concentração de ureia e creatinina sérica, proteína C reativa plasmática 
e hemocultura quando disponíveis. 
Os dados do grupo controle foram obtidos dos resultados de hemogramas de 
doadores do banco de sangue do HCPA que o laboratório utiliza como prática 
de controle interno da qualidade. Essas amostras controle devem preencher os 
critérios baseados em faixas específicas para os parâmetros como células 
vermelhas, hemoglobina, volume corpuscular médio, leucócitos, plaquetas e 
extensão de distribuição das células vermelhas (RDW - Red Cell Distribution 
Width). Foi realizada a análise manual, por 2 analisadores altamente 
experientes, contando 100 leucócitos por lâmina, cada um, no grupo controle. 
 
Metodologias: 
Os hemogramas foram realizados no sistema automatizado de hematologia 
Sysmex XE-5000 que utiliza, no canal DIFF, a tecnologia de citometria de fluxo 
fluorescente para a contagem diferencial dos leucócitos (10). A citometria de 
fluxo utiliza a emissão de luz de proteínas coradas (DNA e RNA) a fim de separar 
as células de acordo em subpopulações através de programas de análise de 
diagrama de dispersão. O canal IMI baseia-se principalmente nas diferenças de 
membrana entre células maduras e imaturas. As células mais imaturas possuem 
menos lipídios alterando seu comportamento na presença do reagente lisante 
(8). O IMI utiliza foco hidrodinâmico para a detecção do tamanho das células 
através da alteração da resistência da corrente direta. A radiofrequência é 
utilizada para a detecção da densidade no interior das células (tamanho do 
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núcleo e presença de grânulos). O canal DIFF, possui um alarme específico 
capaz de realizar a contagem de IG (“Presença de IG”) que atua juntamente com 
o alarme de imaturidade do canal IMI. O alarme “Presença de IG” considera a 
proporção entre granulócitos imaturos e a quantidade total de neutrófilos (7). O 
laboratório de hematologia do HCPA definiu os valores para IG inferiores a 2% 
ou 0,1x10^3/µL como limites de referência. Acima desses valores o aparelho 
emite o “Flag” “Presença de IG”. 
Os resultados dos hemogramas em um grupo controle foram utilizados para 
definir os valores de corte para o índice IG e, posteriormente, avaliá-lo entre os 
pacientes com doença renal. Este índice também foi comparado com outros 
alarmes emitidos pelo equipamento para granulócitos imaturos e 
correlacionados com as contagens microscópicas manuais e com outros exames 
bioquímicos (creatinina, ureia, proteína C reativa e hemocultura) 
A dosagem de proteína C reativa (PCR) foi realizada através do método 
cromogênico. Os níveis séricos de ureia foram medidos pelo método enzimático 
de Roch-Ramel. A quantificação da creatinina sérica foi realizada por ensaio 
colorimétrico cinético, método de Jaffé sem desproteinização. Para esses testes 
foram utilizados o equipamento Cobas® 8000 c702 (Roche, Basel, Suiça) e kits 
comerciais da Roche. A hemocultura foi realizada por cultivo automatizado de 
monitoração contínua com uso de tecnologia colorimétrica para detecção de 
liberação de CO2 em caso positivo para crescimento microbiano. O aparelho 
utilizado para a hemocultura foi o Bact/Alert®3D (BioMérieux Marcy-l'Étoile, 
França) e os frascos Bact/Alert Aerobic FA e Bact/Alert PF, também da fabricante 
BioMérieux. Todos os exames acima citados foram realizados nos laboratórios 
de bioquímica e de microbiologia do Serviço de Patologia Clínica e os resultados 
extraídos do prontuário online (AGHUse) do HCPA. 
 
Análise estatística: 
Os dados obtidos foram plotados e organizados em planilha do Microsoft 
Office Excel® 2007.A análise estatística foi realizada através do programa 
Statistical Package for the Social Sciences 20.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, EUA). 
Valor de p bilateral menor que 0,05 foi considerado estatisticamente significativo. 
A performance diagnóstica foi avaliada por análise de curvas ROC (Receiver 
Operating Characteristic) da relação de sensibilidade e especificidade entre os 
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valores de proteína C reativa e os valores de IG e de neutrófilos. A correlação 
entre os valores de leucócitos totais e IG foi feito pelo teste de Spearman para 
amostras não-paramétricas. Foi feito cálculo da distribuição das variáveis pelo 
teste de Shapiro-Wilk. A presença de granulócitos imaturos nas distensões foi 
correlacionado com IG e com a presença de bastões pelo teste U de Mann-
Whitney. Após foram analisados o grau de associação qui-quadrado e de 
concordância pelo índice Kappa. 
 
Resultados 
 Foram utilizadas amostras de 232 pacientes, 115 no grupo controle e 117 
com histórico de doença renal identificados por códigos do CID-10. Desses 117 
pacientes, 66 (56,4%) já haviam realizado transplante (CID-10 Z94) enquanto os 
outros 51 (43,6%) apresentavam algum tipo de comprometimento renal sem 
realização de transplante. A mediana de idade dos pacientes renais foi de 56 
anos, com valor mínimo de 19 e máximo de 80. No grupo controle, a mediana foi 
de 40 anos, variando entre 18 e 67 anos. A tabela 1 mostra a comparação dos 
dados do hemograma entre os grupos pesquisados. Além das medianas dos 
valores absolutos e relativos de IG (tabela 1), foram obtidos intervalos de 
percentis para esses parâmetros utilizando percentil 2,5 e percentil 97,5, onde 
foi estabelecido o intervalo de normalidade em 95% para os valores de IG# (IG 





Tabela 1. Dados descritivos do hemograma automatizado para o grupo com 
doença renal e grupo controle no equipamento Sysmex XE-5000.  
 Controle Renal   









Leucócitos (10^3/µL)  6,61 5,74 7,51 6,65 5,06 6,65 0,524 
Eritrócitos (10^6/µL) 4,98 4,69 5,18 3,34 2,70 3,34 0,000 
Hemoglobina (g/dL) 14,80 14,20 15,50 9,80 8,00 9,80 0,000 
Hematócrito (%) 42,90 41,00 44,70 29,80 24,80 29,80 0,000 
Plaquetas (10^3/µL) 225,0 195,0 268,0 202,5 164,0 202,5 0,024 
IG# (10^3/µL) 0,01 0,01 0,02 0,04 0,02 0,16 0,000 
IG% 0,20 0,10 0,30 0,70 0,30 1,60 0,000 
Creatinina (mg/dL) ND ND ND 2,95 1,80 4,81 - 
Ureia (mg/dL) ND ND ND 85,00 53,00 113,00 - 
PCR (mg/L) ND ND ND 21,00 5,30 93,40 - 
Os p valores foram baseados em teste U de Mann Whitney para amostras independentes, acima de 0,05, 
considerados significativos. IG#: valor de granulócitos imaturos absoluto; IG%: valor de granulócitos imaturos 
relativo (%). PCR: proteína C reativa. ND: não disponível. 
 
  Entre os pacientes do grupo renal, a mediana encontrada de IG# e de IG% 
foram de 0,04x10^3/µL com intervalos interquartis de 0,02 (percentil 25) e 0,16 
(percentil 75) e 0,7% com intervalos interquartis de 0,3 (percentil 25) e 1,6 
(percentil 75) (Tabela 1). Neste grupo, 34 pacientes (29,1%) apresentaram o 
“Flag” do canal DIFF, “Presença de IG”, enquanto apenas 13 (11,1%) 
apresentaram “Flag” específico para blastos, 28 (23,9%) para neutrófilos 
bastonados e 7 (6%) para granulócitos imaturos (Imm Gram?) do canal IMI . As 
dosagens dos exames bioquímicos foram analisados e estratificados em 
alterados e normais de acordo com seus respectivos valores de referência 
(dados não apresentado). Os valores séricos de creatinina estão fora dos valores 
de referência (0,7-1,2 mg/dL para homens e 0,5-0,9 mg/dL para mulheres) em 
106 pacientes (90,6%). Os níveis séricos de ureia encontrados mostraram-se 
acima da faixa de referência, 16 a 48 mg/dL, em 94 pacientes (80,3%). Os dados 
plasmáticos de proteína C reativa só estavam disponíveis em 91 pacientes, dos 
quais 69 (75,8%) estavam acima do valor de referência (5mg/L). Apenas 53 
pacientes possuíam resultados da hemocultura, dos quais, 15 apresentaram 
positividade para micro-organismos no sangue. 
 A precisão inter-ensaio foi calculada por controle e-Check(XE)® 
processada dez vezes no aparelho automatizado, em três níveis diferentes. O 
coeficiente de variação (CV) médio ficou em 5,10% (desvio padrão=0,30) 
paraIG# e 5,13% (desvio padrão=0,46) para IG%, valores que se encontram 
14 
 
abaixo do limite de variação definido pelo fabricante que é de 24,1% para IG# e 
20,9% para IG%.   
 Os valores de área sob a curva obtidos para curva ROC foram de 0,625 
(Intervalo de confiança 95%, 0,467-0,719), entre PCR e IG# e 0,607 (Intervalo 
de confiança 95%, 0,434-0,707) entre PCR e IG% (Figura 1). Não foi realizado 
teste de sensibilidade e especificidade com o exame da hemocultura devido ao 












Figura 1. Curva ROC comparando IG e PCR 
 
 As amostras apresentaram distribuição assimétrica, identificadas através 
do teste de Shapiro-Wilk. Desta forma, foi optado por realizar o teste de 
correlação de Spearman entre os valores de leucócitos totais, neutrófilo absoluto 
e neutrófilo relativo e os valores de IG. O coeficiente de correlação rS foi de 0,477 
entre leucócitos totais e IG# e 0,479 entre neutrófilos absolutos e IG# (Tabela 2), 













Origem da curva 
__ IG_Abs 
__ IG_Rel 
__ Linha Referência 
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Tabela 2. Correlação entre os valores de IG x valores de leucócitos e neutrófilos 
  Leucócitos Neutrófilos # Neutrófilos % 
 
rS p valor rS p valor rS p valor 
IG # 0,477 <0,0001 0,479 <0,0001 ,081 0,387 
IG % 0,174 0,061 0,190 0,040 ,006 0,950 
rS: coeficiente de correlação de Spearman para amostras não-simétricas. P-valor <0,05 foram considerados 
significativos.  IG#: valor de granulócitos imaturos absoluto; IG%: valor de granulócitos imaturos relativo (%). 
 
 
 Para relacionar a contagem de IG com a detecção de granulócitos 
imaturos no diferencial manual, utilizamos a faixa de normalidade encontrada no 
grupo controle - de 0 à 0,06 para IG# e de 0 à 0,63 para IG% - como ponto de 
corte. A tabela 3 mostra a relação entre os valores de IG e a presença de pelo 
menos um granulócito imaturo (pró-mielócito, mielócito ou metamielócito). Todos 
os resultados apresentaram p<0,05 segundo teste de associação qui-quadrado 
de Pearson. O índice de concordância Kappa para os valores de IG absolutos 
foram de 0,637 (p<0,01), o que indica uma concordância substancial com a 
detecção de granulócitos imaturos no diferencial manual. Para o IG relativo o 
índice Kappa foi de 0,411, demonstrando uma concordância moderada. 
 
Tabela 3. Determinação do IG na presença ou ausência de granulócitos imaturos e bastões 
na contagem diferencial manual do hemograma de pacientes com doença renal. 
    Granulócitos Imaturos Bastões % 
   0 (n=85) ≥1 (n=32) 
Total 
(n=117) 




















































Valores de p com base em qui-quadrado exato de Fischer e de Pearson para valores categóricos.  IG#: valor de 
granulócitos imaturos absoluto; IG%: valor de granulócitos imaturos relativo. PCR: proteína C reativa. Granulócitos 
imaturos: pró-mielócitos, mielócitos e metamielócitos. 
 
 A tabela 3 também apresenta a relação entre a porcentagem de bastões 
encontrados no diferencial com os valores de IG. Os mesmos valores, acima 
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citados, foram usados para definir o ponto de corte. A Sociedade Internacional 
de Laboratório Hematológico (ISLH) recomenda que cada laboratório defina os 
valores de referência para bastões de acordo com seus procedimentos de 
operação padronizados (11). O nosso laboratório definiu o valor de 5% como 
referência para bastões no sangue periférico. Os resultados apresentaram p < 
0,05 segundo Teste Exato de Fisher. As concordâncias obtidas entre IG e 
presença de bastões foi fraca segundo o índice Kappa de concordância: 0,191 
(IG#) e 0,111 (IG%). 
Discussão 
 No campo das análises hematológicas, os analisadores automatizados 
nos oferecem diversos parâmetros, principalmente no diferencial dos leucócitos, 
como a quantificação dos granulócitos imaturos que nos permitem uma 
otimização do processo de liberação do hemograma. Entretanto, a revisão 
manual ainda é necessária em muitos momentos. A adoção de valores de 
normalidade é fundamental para que os casos verdadeiros positivos para revisão 
microscópica sejam detectados sem que haja um grande número de falsos 
positivos, prejudicando o andamento de exames a serem avaliados (11).  
Cada laboratório deve determinar intervalos de referência durante o 
processo de validação de seus analisadores de hematologia (11). Intervalos de 
normalidade, tanto para leucócitos totais quanto para granulócitos imaturos (IG), 
variam de acordo com a idade dos pacientes e a população atendida por cada 
hospital (12). O intervalo de normalidade para IG encontrado pelo nosso estudo 
foi de 0 – 0,06X10^3/µL e 0 – 0,630% utilizando os percentis 2,5 e 97,5. Esses 
valores estão abaixo de outros estudos  descritos na literatura (13) (6), 
provavelmente devido ao tipo de amostra selecionada e aos rigorosos critérios 
utilizados entre o laboratório de hematologia e o banco de sangue do HCPA para 
a aceitação das amostras que foram utilizadas como grupo controle. Entretanto, 
encontramos valores semelhantes a estudos que também utilizaram doadores 
de sangue saudáveis. Bruegel et al (2011) obteve valores de referência de IG 
inferior à 0,03x10^3/uL e 0,5%, utilizando os percentis 5 e 95 (14). Pekelharing 
et al (2011), com um n amostral de 309 doadores saudáveis, encontrou 0 – 
0,06x10^3/uL e 0 – 0,6%, com intervalo de confiança de 95% (15). As medidas 
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de IG absolutas e relativas apresentaram excelente precisão intra-ensaio, 
utilizando controle de três níveis. 
  A quantidade de granulócitos imaturos em relação ao valor total de 
granulócitos é uma ferramenta clínica de valor preditivo de infecção bacteriana 
aguda. Entretanto, estudos demonstram que a razão entre neutrófilos não 
segmentados e segmentados seria um índice com acurácia muito melhor para 
avaliação da severidade de infecções bacterianas. A primeira etapa da infecção 
bacteriana,  entre 12 e 24h, ocorre com uma diminuição dos leucócitos totais, 
sem aparecimento de desvio à esquerda no hemograma (17). Dessa forma, 
evidencia-se a necessidade de se obter biomarcadores precoces que cobrissem 
esse período de tempo crucial para o desenvolvimento da infecção. Atualmente, 
a proteína C reativa é uma proteína de fase aguda muito usada em diagnóstico 
de doenças infecciosas. Entretanto, seu valor preditivo para algumas patologias 
é contestado, já que seu pico plasmático não ocorre antes de 48 horas (18). 
Muitos biomarcadores, em particular, proteínas de fase aguda como 
procalcitonina (PCT), estão sendo investigados. A PCT é utilizada clinicamente 
como suporte para diagnóstico, mas devido ao seu elevado valor preditivo 
negativo (99%) é mais frequentemente usado para excluir sepse (2).  
 Na infecção bacteriana, os parâmetros de IG devem ser analisados 
estratificados por tempo, e não em uma única análise, devido às alterações 
drásticas na contagem de neutrófilos e leucócitos totais (17). Essa análise 
seriada pode ser uma alternativa também para outros grupos de patologias que 
podem envolver aumento de granulócitos imaturos no sangue periférico. Os 
nossos resultados demonstram que o valor de IG# nos pacientes com 
comprometimento renal, esteve correlacionado com os valores de leucócitos 
totais, sugerindo um possível valor clínico semelhante entre os dois parâmetros. 
Entretanto, grande parte dos nossos pacientes fazia uso dos medicamentos 
Tacrolimus ou Ciclosporina, imunossupressores que alteram as quantidades de 
leucócitos totais no sangue periférico (19). 
 Em 16 pacientes (18,2%) foram encontrados valores de IG acima dos 
valores de normalidade, delimitados pelo nosso estudo, sem a presença de ao 
menos um granulócito imaturo na revisão microscópica. A contagem diferencial 
manual é muito questionada devido à sua baixa sensibilidade, uma vez que cada 
analisador conta apenas 100 leucócitos. Em função destes resultados falso-
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positivos, para se ter uma real avaliação do parâmetro do IG, seria importante 
testar a correlação entre o IG e algum outro biomarcador que apresente alta 
sensibilidade e especificidade. O mesmo deve ser levado em consideração em 
relação aos neutrófilos bastonados: 40 pacientes (36,7%) apresentaram valor de 
IG# alterados e 57 (52,3%) valor de IG% alterados, sem a presença de bastões 
no diferencial manual. Devemos nos questionar se os valores de IG elevados 
realmente significam resultados falsos positivos ou se eles não estariam 
precedendo a presença de bastões pela revisão microscópica manual. 
 A correlação diagnóstica entre PCR e IG não obteve valores significativos 
para o grupo com doença renal. Como dito anteriormente, o valor preditivo da 
PCR é questionável, utilizamos esse parâmetro por se tratar de um exame de 
fácil acesso e disponibilidade. Portanto, não devemos excluir a importância do 
IG e invalidar um possível valor preditivo apenas pelo resultado da comparação 
com os valores de PCR nessa população. São necessários estudos adicionais 
com outros biomarcadores disponíveis no mercado e grupos de paciente com 
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